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Fachbericht

Intuitiv, sicher, schonend

DentaPort Set OTR: Neue Funktion ,,Optimum Torque Reverse“ bietet
Behandlungssicherheit bei allen Patienten

Moderne maschinelle Aufbereitungssysteme bieten eine hohe Sicherheit im
Rahmen der Endodontie-Behandlung. Neu auf dem Markt ist die OTR-
Funktion (Optimum Torque Reverse), die der Hersteller Morita in das Mess-
und Aufbereitungssystem DentaPort ZX integriert hat. Diese Funktion sorgt
fir zusétzliche Sicherheit und reduziert Feilenbriiche auf ein Minimum.
Gleichzeitig bietet sie Vorteile in puncto Effizienz und Dauer einer
Aufbereitung. Unter diesen Gesichtspunkten wird die Funktionsweise von

OTR nachfolgend erlautert.

Seit mehr als zehn Jahren ist das modulare Endodontie-System DentaPort ZX
erfolgreich auf dem Markt. Eine der dazugehoérigen Komponenten — der
Wurzelkanal-Aufbereitungsmotor DentaPort TriAuto ZX — ist seit der IDS 2015 in
der 3. Gerategeneration verflgbar. Zum einen unterscheidet sich das neue Modul
DentaPort TriAuto OTR bereits auf3erlich von seinem Vorganger: Es ist unter
anderem mit einem optimierten Winkelstiick (kleinerer Kopf fir besseren Zugang
zu den Molaren) sowie einer internen Feilenelektrode ausgestattet, die mehr
Arbeitslange bietet und wie das Winkelstiick fir eine bessere Sicht auf das
Behandlungsfeld sorgt. Zum anderen zeichnet sich DentaPort ZX Set OTR — wie
bereits der Produktname nahelegt — durch die integrierte Funktion OTR (Optimum

Torque Reverse) aus (Abb. 1).

OTR —eine neue Generation der Sicherheitsfunktionen

Um zu verstehen, wie die Kanalerweiterung mit OTR funktioniert, fihren wir uns
zunachst einmal das Prinzip heutiger Aufbereitungstechniken vor Augen: Der
Endodontiemotor sorgt bei der maschinellen Aufbereitung fiir eine konstante
Drehzahl und ein festgelegtes Drehmoment (=Torque), womit das auf die Feile

wirkende Drehmoment wahrend der Therapie begrenzt wird. Das ist wichtig, weil



die Feilen mechanisch stark beansprucht werden: Diese Beanspruchung kommt
zustande, da wahrend der Rotation im Kanal permanent mechanische Einflisse —
wie z. B. der Reibwiderstand — auf die Feile wirken. Weil dieser Widerstand dem
Antriebsdrehmoment des Endodontiemotors entgegenwirkt, verwindet sich die
Feile, wodurch es zu einer Feilenfraktur kommen kann.

Zum Schutz vor potentiellen Frakturgefahren tragt in der modernen Endodontie die
reziproke Aufbereitungstechnik bei — bei ihr wird die Feile anstelle einer kompletten
Rotation abwechselnd im und gegen den Uhrzeigersinn mit einer festgelegten
Angulation bewegt [1]. Moderne Endodontiemotoren arbeiten unterhalb kritischer
Drehmomente unter anderem mit der Sicherheitsfunktion Auto Torque Reverse,
die weltweit erstmals bei Moritas TriAuto ZX realisiert wurde: Dabei dreht sich die
Feile erst bei starker Beanspruchung automatisch gegen den Uhrzeigersinn
(drehmomentprovozierte Drehrichtungsreversion), womit sich das Risiko einer
Instrumentenfraktur senkt. Dieses Prinzip beruht darauf, dass das auf die Feile
wirkende Drehmoment gemessen wird und dabei nur die tatsachliche Belastung
der Feile eine Rolle spielt — im Gegensatz zu einfachen periodischen Bewegungen
bei der permanent reziproken Technik. Die neue OTR-Funktion von Morita beruht
auf einem &hnlichen Prinzip und stellt im Bereich der maschinellen Aufbereitung
jedoch eine absolute Neuerung dar: OTR benétigt im Gegensatz zu den bisher
verfugbaren Geraten nur eine sehr kleine Winkeldrehung der Feile, um die aktuelle
Belastung zu messen. So arbeitet der Zahnarzt mit optimierten Drehwinkeln —
sowohl in Schneid- als auch in Rickdrehrichtung der Feile. Dies garantiert eine
hohe Schneideeffektivitat, denn die Feile arbeitet dauerhaft in Schneidrichtung und
geht erst dann in ,Torque Reverse®, wenn das voreingestellte Drehmoment erreicht
wird. Auf diese Weise ist bei Nickeltitanfeilen eine Schneidrichtung von einer
halben Umdrehung (180 Grad), in Ruckdrehrichtung von einer Vierteldrehung (90

Grad) ohne Torsions- und damit ohne Frakturgefahr maglich.

Kanalerweiterung mit OTR — so funktioniert es

In der Praxis stellt der Zahnarzt die benétigten Drehmomente in den ,Torque
Settings” vor der Behandlung selbst ein. AnschlieBend fuhrt er die im Winkelsttick
eingespannte Feile in den Wurzelkanal, woraufhin der Motor mithilfe der
automatischen ,Start/Stopp“-Funktion die Feilenbewegung selbsttatig in

Schneidrichtung startet (beim Herausnehmen stoppt die Rotation aufgrund der
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»Start/Stopp“-Funktion wieder automatisch). Die in den Wurzelkanal eingebrachte
und ,gestartete” Feile schneidet nun in 180 Grad Umdrehung und zwar so lange,
bis sie das im Torque Setting eingestellte Drehmoment erreicht. Bis dahin arbeitet
sie permanent rotierend und kommt deshalb mit optimaler Geschwindigkeit voran.
Ist das vorab definierte Drehmoment erreicht, kommt es zur Aktivierung des
Torque Reverse: Die Feile dreht sich zu ihrer Entlastung 90 Grad riickwarts und
kehrt dann wieder in die Schneidrichtung zurtick, um erneut mit 180 Grad
Umdrehung weiterzuarbeiten. Eine Besonderheit des OTR, denn die Feile kann in
Abhéngigkeit vom eingestellten Drehmomentwert nach 180 Grad Drehbewegung in

die Schneidrichtung in einen ,Torque Reverse* gehen.

Kurzum: Bei geringer Belastung dreht die Feile automatisch in Schneidrichtung (in
Umdrehungsschritten von 180 Grad). Erst mit Erreichen des eingestellten
Drehmomentwertes @ndern sie die Drehrichtung — die Feile dreht dann 90 Grad
rickwarts, um sich frei zu schneiden (Abb. 2). Eine weitere Besonderheit der OTR-
Funktion ist, dass sie das Drehmoment auch bei dieser 90 Grad Rickdrehung
automatisch messtechnisch Uberwacht. Ist das in dieser Situation gemessene
Drehmoment der Feile noch zu grof3, so dreht sich die Feile einmalig tiber 90 Grad
hinaus weiter entgegen der Schneidrichtung, bis sie sich in einem sicheren
Zustand befindet — erst dann dreht sie automatisch wieder in Schneidrichtung

weiter.

Laut Untersuchungen des Herstellers kdnnen mit der OTR-Funktion ca. 70 % der
Kanalaufbereitung kontinuierlich rotierend erfolgen, wéhrend sich die Feile nur in
ca. 30 % der Aufbereitung alternierend dreht. So optimiert die OTR-Funktion auch
die Behandlungsdauer, da die Feile Uberwiegend in Schneidrichtung angetrieben
und das Debris nach koronal abtransportiert wird. Das bekannte Spulprotokoll
bleibt ebenfalls mit OTR bestehen, schlie3lich ist die Desinfektion schon seit
Schilder und seinem Konzept der Trias einer endodontischen Therapie zentraler
Bestandteil der  Wurzelkanalbehandlung [2]. Aufgrund der hohen
Schneideffektivitdt kommt OTR im Vergleich mit moderaten Drehzahlen (zwischen
100 und 500 U/Min.) und sehr geringen Antriebsdrehmomenten aus — was
wiederum die Belastung und den Verschleifl? der Feilen reduziert. Bei der Reziproc-
Technik geht man von einem Drehmomentwert von ca. 400 gcm aus, bei Auto

Torque Reverse von ca. 100 gcm und bei der OTR-Funktion von ca. 20 bis 40
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gcm. Dies wirkt sich auf das Arbeiten der Feile in starken Kanalkrimmungen aus:
Erfahrungsgemaf erhoht sich bei der Wurzelkanalaufbereitung zu Beginn der
Krimmung der Reibungswiderstand nur in geringem Mal3. Dennoch fuihrt dies bei
der OTR-Funktion bereits zu einer Drehrichtungsumkehr, da die Feilenspitze beim
Eintritt in eine Krimmung intensiven Kontakt mit der Kanalwand bekommt und
OTR mit sehr niedrigen Drehmomentwerten arbeitet. Nach der Feilenentlastung in
Ruckdrehrichtung schneidet die Feile zyklisch weiter. Dies fuhrt zu sanften Auf-
und Abwartsbewegungen der Feile mit einer guten Folge des Kanalverlaufes — und

reduziert dariiber hinaus unerwiinschtes Zipping.

Fazit

Wie die Ausfihrungen darlegen, bietet die neue OTR-Funktion dem Anwender
eine hohere Sicherheit in der Endodontiebehandlung: Die Feile arbeitet permanent
rotierend, solange der zu Beginn der Behandlung eingestellte Torquewert nicht
Uberschritten wird. Sobald der Druck auf die Feile den eingestellten Wert jedoch
permanent Uberschreitet, wird der ,Torque Reverse® aktiviert — und die Feile dreht
90 Grad ruckwarts, um sich frei zu schneiden. Durch diese permanente Kontrolle
des Drehmoments wahrend der Aufbereitung wird die Gefahr eines Feilenbruchs
minimiert. Darliber hinaus sinkt die Behandlungsdauer, da weniger Feilenwechsel
notwendig sind und die Feilen Uberwiegend in Schneidrichtung angetrieben
werden und das Debris so nach koronal abtransportiert wird. OTR stellt somit eine
effektive Optimierung der existierenden Sicherheitsfunktionen dar und unterstitzt

den Behandler auf seinem Weg zum endodontischen Behandlungserfolg.
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Abb. 1: DentaPort ZX Set mit OTR-Funktion
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gestallten Drehmoments

Abb. 2: Sichere WK-Aufbereitung mit der neuen OTR-Funktion
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